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1. NOME COMERCIAL
KIT MOLECULAR ZC D-TIPAGEM - BIO-MANGUINHOS

2. FINALIDADE E MODO DE USO DO PRODUTO

O Kit Molecular ZC D-TIPAGEM Bio-Manguinhos, baseia-se na tecnologia de PCR em tempo
Real e € indicado para o processamento de amostras clinicas, previamente submetidas a etapa
de extracao de acidos nucléicos. O produto desenvolvido € um ensaio triplex de 3 reacoes
distintas que detectam e diferenciam:

(i) Zika (Z), Chikungunya (C) e RNAse P (RP/ gene constitutivo humano endoégeno);
(ii) Dengue 1 (D1), Dengue 2 (D2) e Controle interno (Cl/);

(iii) Dengue 3 (D3), Dengue 4 (D4) e CI. O Kit Molecular ZC D-TIPAGEM - Bio-Manguinhos
se destina ao diagnostico e vigilancia epidemiologica

Produto para uso em diagnéstico in vitro.

3. CONDIQOES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E MANUSEIO
Moédulo Reagente: -30 °C a -10 °C.
Moébdulo Acessoérios: 10 °C a 44 °C.

Obs.: Todos os reagentes deverao ser armazenados nas temperaturas indicadas no rétulo
externo, observando a data de validade.

4. PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO DO TESTE
A metodologia para deteccao molecular dos virus Zika, Chikungunya, Dengue 1, Dengue 12,



Dengue 3 e Dengue 4 tem como base a plataforma de PCR em tempo real.
O fluxo metodolégico segue abaixo:

(a) Etapa prévia de extracdo de acido nucléico da amostra biolégica com insercao dos
controles interno, negativo e positivo

(b) Amplificacao do acido nucléico
(c) Deteccao do acido nucléico por RT-PCR em tempo real.

Extragdo
Controles Positivo
e Negativo
H
¥

[ Extracdo ] ——— | Amplificagio |——*
Bioldgica
Adicdo do Kit Molecular ZC
Controle Interno D-Tipagem

e Ftapa de Extracao

Esquema do Teste

Amostra

s

¢ Vide Manual de Instrucdes do fabricante do Kit de Extracao.
e E obrigatoria a extracao dos controles negativo (CN) e positivo (CP).
* Notas: !A etapa de extracao ¢é de responsabilidade do usuério do Kit;

e Adicao da Controle Interno (CI)

A adicao do Cl nas amostras de pacientes tem como objetivo controlar a reacao (intra-ensaio)
validando o resultado das determinacoes.

e Alvo RP
O alvo RP ¢ utilizado para avaliar a amostra do paciente.

e Ftapa de Amplificacao e Deteccao

A transcricao reversa do RNA em cDNA antecede a amplificacdo. A metodologia de
amplificacao especifica do alvo com sondas marcadas com fluorescéncia é usada para
determinar a presenca, discriminatéria, dos alvos Z, C, D1, D2, D3, D4, RP e CI. Os
equipamentos que podem ser utilizados na etapa de amplificacao e de deteccao sao: o ABI
7500 Real Time PCR System (Applied Biosystems, Thermo Fisher Scientific), QuantStudio
6 FLEX ou QuantStudio 7 FLEX, somente em placas de 96 pocos.

5. TIPOS DE AMOSTRAS, CONDICOES PARA COLETA, MANUSEIO, PREPARO E
PRESERVACAO

¢ O Kit Molecular ZC D-TIPAGEM Bio-Manguinhos se destina a amostras coletadas em tubos
contendo anticoagulante K2 EDTA (com gel de poliéster ou nao) e/ou tubos de soro (com
gel de poliéster ou ndo). Amostras de urina s6 devem ser destinadas para a deteccao do
alvo Zika.



e Durante a avaliacao de desempenho do Kit Molecular ZC D-TIPAGEM Bio-Manguinhos,
foram utilizadas amostra de plasma e/ou soro humano com até 5 anos da data de coleta

e A temperatura do espaco fisico destinado ao teste deve ser monitorada e mantida entre

10 e 25 °C.
6. DESCRIGCAO DO PRODUTO

6.1 Relacao dos componentes fornecidos com o produto

Componentes

Volume

Controles

Controle Negativo

1 frasco com 400 uL

Controle Positivo

1 frasco com 400 uL

Controle Interno
Mistura de PCR ZC
Mistura de PCR D1/D2
Mistura de PCR D3/D4

1 frasco com 400 uL

1 frasco com 150 uL

Modulo

Reagente 1 frasco com 150 uL

1 frascos com 150 uL

Amplificacao

MIX ZC 1 frasco com 55 uL
MIX D1/D2 1 frasco com 55 uL
MIX D3/D4 1 frasco com 55 uL
Placa 6ptica 1 unidade
Moédulo Acessorios
Selo o6ptico 1 unidade

6.2 Materiais necessarios nao fornecidos

¢ Kit de extracao de acido nucléico

e Acessorios para automacao das etapas de extracao e de preparo da Mistura de RT-PCR.
® Luva descartavel sem talco

e Sacos de descarte de lixo biolégico

¢ Microcentrifuga para microtubos de 1,5/2 mL

¢ Ponteiras para uso Unico, com filtro e estéreis, de 20 pL, 100 pL, 200 pL e 1000 yL

¢ Pipetas de 20 yL, 100 pL, 200 pL e 1000 pL

¢ Placa 6ptica de 96 reacgodes utilizado no equipamento ABI 7500 Real Time PCR System Fast
¢ Vortex

¢ Microcentrifuga para microplacas de PCR

6.3 Versao do Software BioLaudos
A partir da versao 2.0.0

6.4 Versao do Software Design and Analysis (DA) / Thermo Fisher
A partir da versao 2.60

7. ESTABILIDADE EM USO DO PRODUTO E CONDICOES DE ARMAZENAMENTO

A temperatura de armazenamento e transporte do médulo reagente deve ser entre
-30 °C a -10 °C. O moédulo acessério deve ser armazenado a temperatura ambiente.
Obs.: Os reagentes deverdo ser armazenados na temperatura indicada desde o ato do

recebimento até a sua utilizacao. ]



Nao sao de responsabilidade do fabricante:

¢ Insumos armazenados fora da temperatura especificada;
¢ Os procedimentos da etapa de extracao;

e Ocorréncia de contaminagcao ambiental (amplicon);

Todas as sobras de reagentes deverao ser descartadas apés a utilizagao do kit de acordo com
os procedimentos de cada Laboratorio.

8. PROCEDIMENTOS DO ENSAIO

8.1 Procedimento para Utilizacao dos Controles

e O CI deve ser homogeneizado (com auxilio de uma pipeta) e a cada amostra, antes do
inicio da extracao, devem ser adicionados 10 pL de CI;

* Homogeneizar os controles negativo e positivo e extrair juntamente com as amostras clinicas.

8.2 Procedimento de Amplificacao - Real Time 7500

¢ Retirar do freezer os reagentes descritos abaixo e aguardar o descongelamento dos mesmos
a temperatura ambiente;

e Antes do preparo das misturas de RT-PCR ZC, D1/D2 e D3/D4, centrifugar (spin) os
microtubos de todos os insumos.

e Homogeneizar em vértex a Mistura de PCR.

Preparo Manual das misturas de RT-PCR ZC, D1/D2 e D3/D4:

¢ [dentificar os microtubos de mistura de PCR para cada uma das reac¢ées: ZC, D1/D2 e D3/D4

o Adiciopar a cada microtubo de mistura de PCR, o volume de mix de acordo com as tabelas
a seguir:

Mistura de RT-PCR ZC

Volume (uL)
Reagentes 32 reacoes
Mistura de PCR ZC 150
Mix ZC 50
Mistura de RT-PCR D1/D2
Volume (ul)
Reagentes 32 reacoes
Mistura de PCR D1/D2 150
Mix D1/D2 50
Mistura de RT-PCR D3/D4
Volume (uL)
Reagentes 32 reacoes
Mistura de PCR D3/D4 150
Mix D3/D4 50

*Valores com volume morto de reacao

e Homogeneizar as misturas de RT-PCR ZC, D1/D2 e D3/D4 com uma pipeta (evitando
formacao de bolhas);

e Manter a misturas de RT-PCR refrigeradas.

e Distribuir a mistura de RT-PCR ZC, D1/D2 e D3/D4 na placa de amplificacao, de acordo
com o esquema abaixo:



— Adicionar 5 pL. da mistura de RT-PCR ZC nos poc¢os da placa 6ptica compreendidos
entre Al e H4,;

— Adicionar 5 pL da Mistura de RT-PCR D1/D2 nos pocos da placa 6ptica compreendidos
entre A5 ao H8

— Adicionar 5uL da Mistura de RT-PCR D3/D4 nos pocos da placa 6ptica compreendidos
entre A9 ao H12.

e Distribuicdao do CN, do CP e das amostras dos pacientes:
— Adicionar 10 pL de CN nos pogos Al; A5; A9
— Adicionar 10 pL de CP nos pogos B1; B5; B9
— Adicionar 10 pyL de amostras de paciente nos pocos C1 a H4;
— Adicionar 10 pyL de amostras de paciente nos pocos C5 a H8;
— Adicionar 10 pL de amostras de paciente nos pocos C9 a H12;

Placa de amplificacao:

MIX ZC MIX D1/D2 MIX D3/D4
1 | 2 3 4 5 o 7 8 9 10 - 11 12
A
B
C
D
E
F
G
H |
Legenda:
CN
CP

Reacao ZC: Amostras de pacientes
Reacédo D1/D2: Amostras de pacientes
Reacao D3/D4: Amostras de pacientes

e Apés a adicao na placa o6tica das misturas de RT-PCR ZC, D1/D2 e D3/D4, dos controles
e das amostras dos pacientes, selar a placa 6tica com selo 6tico;

e {tilizar o vortex para homogeneizar as misturas por 4 minutos a 1200 rpm;

e Verificar se em todos os po¢cos o material estd homogeneizado com coloracao azul claro;

¢ Centrifugar a placa selada por 30 segundos e iniciar a reacao de PCR no equipamento de
PCR em tempo real.

8.3 AMPLIFICAGAO E DETECCAO

e Ligar o computador do equipamento 7500 Real Time PCR System;

e Ligar o equipamento 7500 Real Time PCR System;

e Colocar a placa 6ptica no equipamento de deteccao 7500 Real Time PCR System;

e Evitar tocar no fundo da placa. Certificar-se de que a posicao Al da placa esta no canto
superior esquerdo;

¢ Clicar no icone 7500 Software;
E 1

L

FoUUSortware



* Apés a inicializacao do software, clicar no icone Template (abaixo). Na janela que abrir4,
selecionar o template ZC D-Tipagem _bio_manguinhos.edt;

Template

&)

¢ Abrir o template ZC D-Tipagem _bio_manguinhos.edt e salva-lo, antes de iniciar a corrida.
Conferir se a ciclagem da reacao de RT-PCR é a mesma como descrita abaixo;

e Clicar no icone Start Run;
START RUN §>

Para instrucoes de instalacao e utilizacao do Template (.edt), necessario para a
corrida do equipamento de PCR em tempo real e para geracao de laudo (software
BioLaudos), entrar em contato com o SAC/DIACM de Bio-Manguinhos pelo
e-mail moleculares@bio.fiocruz.br ou telefone 08000 210 310.

Para a analise adequada dos resultados, abrir o arquivo EDS apos a corrida, utilizando o
software Design and Analysis Versao 2.60 (Thermo Fisher);

9. OBTENCAO DOS RESULTADOS

9.1 Critérios de Aceitacao do Controle Negativo e do Controle Positivo

Abaixo estao relacionados os critérios de aceitagcao para aprovacao da rotina de RT-PCR para
os controles negativo e positivos.

Controle Ct Resultados
Néozd%tegtfdgzpa[;g gSD%IVOS Rotina valida
Negativo — —
Ct=40 para ao menos um dos alvos Rotina invalida.
(Z, C, D1, D2, D3 e D4) Repetir o teste. Possivel contaminagao.

Ct< 28 para D1;
Ct< 29 para D4;
Ct< 31 para D2 e D3; Rotina valida
Ct< 28 para Z;
Ct< 28 para C;

Positivo
gi gg SZ{: Bl: . Rotina invalida.
Ct> 31 paraD2 e D3: Repetir o teste, possivel perda de amostra e/ou
Ct> 28 para Z: ’ problema durante a preparacao das misturas
’ de RT-PCR

Ct> 28 para C;

9.2 Interpretacao dos Resultados

Na tabela, abaixo, estao descritos os critérios de aceitacao para deteccao dos alvos com
relacao ao valor de Ct obtido no ensaio de RT-PCR, onde se pode definir a analise como
conclusivo ou inconclusivo.



Alvos Valor de Ct Resultado
Ct<35 Valido
Cl Ct> 35 Invalido
Nao Detectado Invalido
. Ct <38 Detectado
Zika Z =
Nao Detectado Nao Detectado
. Ct=140 Detectado
Chikungunya - -
Nao Detectado Nao Detectado
Ct<40 Detectado
Dengue 1
N3o Detectado N3do Detectado
Ct<40 Detectado
Dengue 2
N3o Detectado N3o Detectado
Ct<40 Detectado
Dengue 3
N3o Detectado N3do Detectado
Ct<40 Detectado
Dengue 4

N3o Detectado

N3o Detectado

Na tabela, abaixo, estao descritos os critérios de interpretacao de cada alvo para com relacao
ao diagnéstico (detectado ou ndo-detectado).

Resultado

Interpretacao

Amostra nao detectada Z e/ou C. RP Detectado.

Nao detectado (ND)

Amostra nao detectada D1 e/ou D2. CI detectado.

Nao detectado (ND)

Amostra nao detectada D3 e/ou D4. CI detectado.

Nao detectado (ND)

Amostra detectada Z e/ou C.

Detectado paraZ ou C

Amostra detectada D1 e/ou D2. Cl nao detectado.

Detectado para D1 ou D2

Amostra detectada D3 e/ou D4. Cl nao detectado.

Detectado para D3 ou D4

Amostra nao detectada Z e/ou C. RP nao Detectado.

Repetir a partir da extracdo da amostra

Amostra nao detectada D1 e/ou D2. Cl nao detectado.

Repetir a partir da extracdo da amostra

Amostra nao detectada D3 e/ou D4. Cl nao detectado.

Repetir a partir da extracdo da amostra

Amostra nao detectada e Cl com Ct> 35

Repetir a partir da extracdo da amostra

CN com resultado detectado para ao menos um dos alvos

(Z, C, D1, D2, D3 e D4)

Repetir o teste. Possivel contaminagao.

CP com resultado Nao detectado para todos ou ao menos

um dos alvos (Z, C, D1, D2, D3 e D4)

Repetir o teste. Se nao for positivo para nenhum alvo,

possivel perda de amostra. Se for positivo para algum dos
alvos, pode ter havido problema durante a preparagao das

misturas de RT-PCR para deteccéao de ZC e/ou D1/D2 e/ou

D3/D4.




— O alvo CI é o controle interno utilizado para validar individualmente cada resultado do Kit
Molecular ZC D-Tipagem Bio-Manguinhos;

— Quando o alvo CI apresentarem o resultado “Nao detectado” e os alvos ZC, D1/D2 e D3/D4
também forem nao detectados, é imprescindivel que a repeticao do ensaio seja realizada
a partir de uma nova extracao e uma nova amplificacao. Todos os resultados deverao ser
analisados de acordo com os critérios descritos no item 11.1 -Critérios de Aceitacao do
Controle Negativo e do Controle Positivo e 11.2 - Interpretacao de Resultados”;

— O alvo RP nao é utilizado como critério para geracao de laudo.

10. USUARIO PRETENDIDO

Profissional técnico capacitado para processamento de amostras clinicas, com base na
tecnologia de PCR em Tempo Real e na utilizagcdo de insumos/kit e equipamentos necessarios
para o diagnostico molecular.

11. INTERFERENTES E LIMITACOES DO ENSAIO
Nao utilizar tubos com anticoagulante heparina, pois interferem na etapa de PCR.

12. CARACTERISTICAS DE DESEMPENHO

12.1 Especificidade analitica e clinica

Nao houve reacao cruzada quando analisadas amostras verdadeiras positivas para HIV, HCV,
HBYV, Malaria, febre amarela, doengca de Chagas, sifilis, HTLV e Mayaro.

O Kit Molecular ZC D-Tipagem apresentou especificidade analitica de 100% e especificidade
clinica de 99,9%.

12.2 Sensibilidade Analitica

O teste é capaz de detectar, na reacao 200 cédpias/mL para o alvo Z, 100 cédpias/mL para o
alvo C, 100 cépias/mL para o alvo D1, 100 cépias/mL para o alvo D2, 100 codpias/mL para
o alvo D3 e 100 cépias/mL para o alvo D4.

As analises PROBIT (IBM SPSS Statistics Subscription), considerando uma taxa de 95% de
positividade e um intervalo de confianca (IC) de 95%, apresentaram sensibilidade estimada
em 75,99 cépias/mL para o alvo Z, 47,41 copias/mL para o alvo C, 34,6 cépias/mL para o
alvo D1, 15,4 copias/mL para o alvo D2, 51,2 copias/mL para o alvo D3 e 3,3 codpias/mL
para o alvo D4 quando avaliadas amostras de cultura.

* A quantificacao da amostra do painel foi realizada através da técnica de PCR digital ou kit
de quantificacao (PCR em tempo real) comercial. E, as diluicées seriadas foram extraidas
utilizando o equipamento extrator Chemagic Prime (Perkin Elmer). Sendo, os resultados
obtidos aplicaveis somente a este kit e os numeros de coépias definidos por outros métodos
nao sao necessariamente equivalentes.

12.3 Sensibilidade Clinica

Quando testadas amostras verdadeiras positivas, o Kit Molecular ZC D-Tipagem Bio-
Manguinhos apresentou 100% de concordancia para Zika, Chikungunya e Dengue 1, 2, 3 e 4.

12.4 Precisao

Para calculo e avaliacao da precisao do teste, foram obtidos os valores do coeficiente de
variacao (CV) de 2 diluigdes para cada um dos alvos Zika, Chikungunya e Dengues 1, 2, 3 e 4.

Concentragao Zika Chikungunya Dengue 1 Dengue 2 Dengue 3 Dengue 4
(copias/mL)

3,68E+02 1,84E+02 1,43E+01 7,17E+00 | 2,65E+01 1,33E+01 2,45E+01 1,23E+01 5,40E+01 2,70E+01 2,45E+01 1,23E+01

CV (%) 3,32 0,35 1,67 3,62 2,48 2,09 1,98 2,43 2,34 1,72 2,11 1,80




12.5 Exatidao

Conforme esperado, os valores de exatidao expressos pelo Erro Padrao Relativo (EPR %)
minimo foi de 0,63% e maximo de 4,12% para o alvo zika, minimo foi de 0,05 e maximo
de 2,25% para o alvo Chikungunya, minimo foi de -0,05% e maximo de -6,31% para o alvo
dengue 1, minimo foi de -1,28% e maximo de -6,27% para o alvo dengue 2, minimo foi de
-1,00% e maximo de -5,72% para o alvo dengue 3 e minimo foi de -0,13% e méaximo de 4%
para o alvo dengue 4.

13. RISCOS RESIDUAIS IDENTIFICADOS

Ao manusear qualquer um dos reagentes observe as precaugdes necessarias. A qualidade
dos resultados obtidos depende do cumprimento as boas praticas de laboratério tais como:

e (tilizar equipamento de protecao individual (EPI): luvas descartaveis (sem talco) e jaleco
em todas as etapas do teste;

* ApOs o uso, desprezar ponteiras, tubos, placas, reagentes, insumos/produtos no descarte
de risco biologico;

e Desprezar a placa 6ptica, apdés a amplificacao e deteccdo, em descarte biolégico;

* Todas as sobras de reagentes deverao ser descartadas apos a utilizacao de cada kit, de
acordo com os procedimentos de cada laboratério;

* Nao usar reagentes com a validade vencida;
¢ Nunca misturar componentes de lotes diferentes;

¢ O teste deve ser usado somente para monitoramento in vitro e USO PROFISSIONAL, de
acordo com as instruc¢oes fornecidas no Kit.

14. DESCARTE DO PRODUTO

Apos o uso, os componentes do produto devem ser descartados em recipientes destinados
ao lixo biolégico.

Os reagentes da etapa de extracdao (manual ou automatizada) devem ser descartados de
acordo com a orientacao do fabricante.

15. TERMOS E CONDICOES DE GARANTIA DA QUALIDADE DO PRODUTO

Este produto foi desenvolvido por meio de procedimentos registrados e em instalagoes de
acordo com normas internas de Biosseguranga e Boas Praticas de Laboratorio. O fabricante
garante a qualidade do kit mediante seu uso adequado, descrito nestas Instrugdes de Uso,
bem como orienta¢cdes dadas durante o treinamento fornecido ao usuario.

16. RAZAO SOCIAL DO FABRICANTE E SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
Anvisa 80142170061
Responsavel técnico: Edimilson Domingos da Silva, CRBio-2 N°: 021433-02

Fabricante:

Instituto de Tecnologia em Imunobiolégicos — Bio-Manguinhos

Av. Brasil, 4365 — Manguinhos — CEP: 21040-900 - Rio de Janeiro- RJ
CNPJ: 33.781.055/0015-30 - Industria Brasileira

Regularizado por:

Fundacao Oswaldo Cruz - Fiocruz

Av. Brasil, 4365 — CEP: 21040-900 - Rio de Janeiro — RJ
CNPJ 33.781.055/0001-35



Orientacoes técnicas adicionais a respeito deste produto poderao ser obtidas junto ao:
Instituto de Tecnologia em Imunobiolégicos — Bio-Manguinhos/ FIOCRUZ

CNPJ 33.781.055/0001-35

Av. Brasil, 4365 — CEP: 21040-900 - Rio de Janeiro — RJ

SAC: 0800 021 0310 ou moleculares@bio.fiocruz.br
Para versao impressa deste manual, entre em contato com o SAC.

PROIBIDA VENDA AO COMERCIO
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