GUIARAPIDO | TR SARS CoV-2 Ag - sio-Manguinhos

DE PROCEDIMENTOS DE COLETA DA AMOSTRA, EXECUCAO DO ENSAIO E INTERPRETACAO DOS RESULTADOS

Antes de iniciar o teste, confira 0 nome do kit com o nome deste Guia Rapido.

0 Preparagao

da solugao
\ de extracao

6 q
LINHA DE
ENCHIMENTO

Permita que os swabs, as amostras e o Insira o swab numa narina Retire o swab do local de
kit de teste atinjam uma temperatura e gire sobre a superficie da coleta e insira-o no tubo

entre 15 e 30 °C antes de utilizar. nasofa”’nge posterior_ com a so’ugéo de extragéo.
Adicione a solugao de extragdo até a

linha de enchimento indicada no tubo de
extragdo (400 ul) .

SWAB
nasofaringeo

1- COLETA DA AMOSTRA E EXECUGAO DO ENSAIO

Retire o swab do tubo de extragao ao mesmo
tempo que o pressiona contra a parte lateral do
tubo para extrair a solugdo. Coloque a tampa

P SRl O WD G ety conta- gotas descartavel no tubo de extragao.

simultaneamente o swab 8 a 10 vezes.

T
COvID-19
AG

15~20
MINUTOS

Adicione 4 gotas (~100 pl) da Leia o teste no periodo entre 15 e 20
solugéo no centro do pogo da minutos apds a adi¢ao da amostra.

amostra do dispositivo de teste.

Leia o teste no periodo entre 15 e 20 minutos

ATENGAO: A utilizagao desse guia rapido nio dispensa a leitura prévia do manual de instrugao para a obtengao de mais informagdes técnicas referentes a esse kit para diagnéstico.

' 1 5 a 2 0 MINUTOS apos a adicao da amostra. Nao leia o teste

apos terem decorridos 20 minutos.
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Indicado pela presenga Indicado pela presencga de A linha controle (C) deve

somente da linha (C) na duas linhas coloridas (T) e SEMPRE aparecer na janela
janela de resultado do (C) na janela de resultado de resultados, independente
dispositivo. Sugere a do dispositivo. Significa ou ndo da presenca da linha
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auséncia do antigeno que o antigeno de SARS- teste (T). Caso a linha

SARS-CoV-2 na amostra. -CoV-2 foi detectado e controle (C) nao esteja
indica a presenca do virus visivel, o teste deve ser
na amostra. considerado invalido.

(TMEO0152_000MAN

Em caso de duvidas na interpretagcao do teste ou problemas com os componentes, por gentileza,
separar o suporte do teste e fazer contato com o SAC de Bio-Manguinhos (08000 210 310 ou
sac.reativos@bio.fiocruz.br).

(

Acesse o QR Code abaixo e
assista ao video explicativo.

Texto: GR_TRSARSCOVAG_000

Arte: BM-BUL-153-00-R-SN
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